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Pour sensibilisation du Test Indirect à l’Antiglobuline 
Usage in vitro 

Conditionnement 500 mL - Référence : 105010465 

 

1. DESCRIPTION 

La solution de LISS (Low Ionic Strength Solution) est une variante de la solution saline à basse force ionique de Low et 
Messeter [1], utilisée dans différentes techniques d’immunohématologie. 

L’utilisation de la solution de LISS comme milieu de suspension pour les globules rouges dans le test indirect à 
l’antiglobuline, augmente la sensibilité de la réaction, facilite l’accessibilité des antigènes sanguins et accroît la rapidité 
de fixation des anticorps, réduisant ainsi les temps d’incubation par rapport aux techniques en solution saline [1], [2]. 
 

2. CONDITIONS DE STOCKAGE 

• La solution de LISS doit être stockée à une température comprise entre +2°C et +8°C jusqu’à la date de péremption 
indiquée sur l’étiquette. 

• Après ouverture, sous réserve de conservation à une température comprise entre +2°C et +8°C et du respect des 
conditions de manipulation visant à éviter toute contamination, les réactifs sont stables jusqu’à la date de 
péremption indiquée sur le flacon.  

 

3. RECUEIL DES ÉCHANTILLONS 

• Les échantillons sanguins doivent être recueillis sur anticoagulant (citrate ou EDTA). 
• Les échantillons sanguins doivent être conservés à une température comprise entre +2°C et +8°C et testés dans les 

48 h. 
 

4. RECOMMANDATIONS D’UTILISATION  

• Laver les globules rouges au moins 2X en solution saline (NaCl 0,9%). 
• Laver les globules rouges 1X en solution de LISS. 
• Re suspendre le culot globulaire en solution de LISS afin d’obtenir une suspension de globules rouges à 3%. 
• Dans un tube à hémolyse introduire :  

o 100 µL de plasma ou sérum,  
o 100 µL de suspension de globules rouges à 3% en solution de LISS. 

• Mélanger doucement et Incuber au bain-marie à +37°C pendant 15 minutes. 
• Laver 3X en solution saline (NaCl 0,9%). 
• Ajouter l’antiglobuline selon les recommandations du fournisseur.  

 

5. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 

• La solution de LISS est destinée à être utilisée pour la recherche uniquement. 
• La solution de LISS est réservée à un usage in vitro, et ne peut être utilisée à des fins de diagnostic. 
• Il est conseillé de porter des gants à usage unique et des lunettes de protection lors de la manipulation de la 

solution. 
• Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé. 
• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l’étiquette du flacon. 
• En cas de contamination microbienne ou de trouble important de la solution, éliminer le produit selon les 

exigences réglementaires locales en vigueur.  
• Après utilisation, remettre la solution à une température comprise entre +2°C et +8°C. 
• Toute dérogation aux instructions du fabricant relève de la responsabilité de l’utilisateur. 
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7. MISE AUX DÉCHETS 

Respecter les exigences réglementaires locales en vigueur. 
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